A napi gyakorlathan alkalmazott mérések bemutatasa
PD, T1 & T2 sulyozasu mérések tipusai
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A napi gyakorlatban alkalmazott mérések bemutatasa
PD, T1 & T2 sulyozasu méresek tipusai

Az MR kép jelintenzitasat befolyasol6 tényezék
- A szdvetek magneses inhomogenitasa . Difftizié
+ Nyomelemek

=L . - Relaxacios folyamatok

- Mérési technika Kakukktoias T2W 3D FLAIR T2W STIR
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- HOmerseklet
- Méresi technika

E. L. Hahn (1950)
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- Fast SE & UltraFast SE « 2D - 3D

. - UltraFast GE
Inversion Recovery (15T)
. STIR ~180 ms - SWI
- FLAIR T ~2000 ms TOF
.TawFLAIR ! -860 ms PC

- IR(superT1) ~ 400 ms CE MRA
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Kakukktojas T2W 3D FLAIR T2W_STIR
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Rutin vizsgalatok szekvenciai ???

Lokalis szoveti szuszceptibilitasi eltérések
TE alatt jon létre
3DFT adatszerzés

cavernoma
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A napi gyakorlatban alkalmazott mérések bemutatasa
PD, T1 & T2 sulyozasi mérések tipusai
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